\/ y
MI Cesky metrologicky institut

Certifikat o schvaleni typu méridla

¢. 0111-CS-C022-20
Cesky metrologicky institut podle zdkona o metrologii €. 505/1990 Sb. ve zn&ni pozdé&jsich predpisii

schvaluje

integrujici zvukovy analyzator
typ B&K 2245

pii dodrZeni technickych Gdaji a podminek, uvedenych v pfiloze tohoto certifikatu.

Znacka schvaleni typu: TCM 181/ 20 - 5733

Zadatel: SVMTech s.r.o.
Pocernicka 96
lw[lﬁ 00 Praha 10
Cesk: republika
IC: 04004205

Vyrobee: Briiel & Kjaer Sound &Vibration Measurement A/S
Dansko

Platnost do: 27. kvétna 2030

Pouceni o odvolani
Proti tomuto certifikatu 1ze do 15 dnii od jeho doruceni podat u Ceského metrologického institutu odvolani k
Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku3ebnictvi.

Popis méridla

Zakladni charakteristiky, schvalené podminky, specialni podminky, vysledky prezkouseni dopInéné o popisy
nakresy a schémata, ur€eni mist pro umisténi ifednich znadek jsou dany v protokolu o technické zkousce, ktery
je nedilnou soucasti tohoto certifikatu. Certifikat ma celkem 4 strany.
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_ RNDr. Pavel Klenovsky
Brno, 28. kvétna 2020 e P generalni feditel CMI



